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实验室离心机转子的分类与选用 

 

实验室离心机转子分角转子和水平转子两大类。角转子工作时放置离心管的孔的轴线与地面成 25～30度之间的固定角

度，故称角转子。水平转子工作时套管的轴线与地面平行，故称水平转子。 

    水平转子按结构可分为：水平圆杯转子、水平管架转子、水平挂杯转子、水平吊篮转子和水平酶标板转子等。 

    角转子工作时的阻力比水平转子小，宜高速分离，但不宜大容量分离。 

    水平转子工作时的阻力比角转子大，不宜高速分离，但宜大容量分离。 
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想了解更多信息，请进入 http://www.fudizao.com 
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